BİYOKİMYA LABORATUVARI
Numune Kabul Kriterleri
· Serum : Laboratuvara gelen serum numuneleri hemolizli olmamalı ve en az 2ml olmalı.
· Karaciğer ve Kas : Doku miktarı en az 10 g olmalı hasarlı olmamalı, kokuşma ve bozulma olmamalıdır.
· Süt : Bozulma ve kokuşma olmamalı en az 10 ml olmalıdır.

RED KRİTERLERİ

· Yukarıdaki şartların sağlanmadığı takdirde numuneler red edilir.
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