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oZET
EVKEM/24IPT0 ] 3/ 1 Tur kodlu Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR ile Tespiti Yeterlilik
Testi, Erzurum Veterineı Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü organizasyonunda TS EN ISO/IEC

1 7043 esas alınarak katılımcılara sunulmuştur.

Yeterlilik deney turu için başıuruda bulunan 5 katılımcıya, 08.10.2024 tarihinde katılımcı

laboratuvar kodlarnın bulunduğu bilgilendirme maili gönderitmiştir. Belirtilen tarihlerde tüm

katılımcılara "Katılımcı Bilgilendirme Talimatı" ile birlikte 5 adet Liyofilize Korioallantoik

Sıvı Numunesi kargo aracılığı ile gönderilmiştir. Katılımcılardan test mateıyallerinde

bulunması muhtemel analiz sonuçlarını öncelikle PozitiflNegatif şeklinde sonuç bildirmeleri

istenmiştir.

Katıhmcı analt sonuçları https://vetkontıol.tarimorman.gov.trlerzurum adresinde, Yeterlilik

Deneyleri sekmesinde yer alan, Analiz Sonuç Bildirim Formu bölümünde erişime açılan

"Avian İnfuenza Real Time RT-PCR ile Tespiti Analiz Sonuç Bildirim Formu" ile toplanmıştr.

5 katılımcının tümü analiz sonuçlarını bildirmiştir. Avian Influenza'nn Real Time RT-PCR ile

Matriks Protein (M), H5, H7, H9, Nl ve N9 Tespiti yeterlilik testinin atanmış değeı sonuç özeti

Tablo 1 -6.'de veri]rnektedir.

Tablo l . KL00l Al'nın Yeterli]ik Testi Atanmış Değerleri

Tablo 2. KL002 AI'nln Yeterlilik Testi Atanmlş Değerleri

M (Değer) lj5 (Değer) H7 (Değer) H9 (Değef) Nl (Değer) N8 (Değer)

l, Numune (Pozitif H5N8) Pozilif Negatif Negaıif Negalif Pozilif

2. Numune (PozitifH9) Pozitif Negatif Negatif Pozİif Negatif Negatif

3. Nurnune (Pozitif H7Nl) Pozitif Negatif Negatif Poziiif Negalif

4. Nıtmune (H5NI ) Pozidf Po7itif Negaıil Negatil' Pozüıil' Negatif

5. Numune ( Negatio Negatif Negaıif Negaıif Negatjf Negatjf Negatif

Korioallanıoik sıvl Marriks (M), H5, H7. H9, Nl l,e N8 hotein ceiü Bölgğsi T Nomunesi

M (Değer) H5 (Değeİ) H7 (Değer) H9 (Değer) Nl (Değer) N8 (Değeİ)

l. Numune (Negatio Negaüif Negalif Negalaf Negatif Negaıif Negatil

2. Numune (Pozitif H7Nl) Negalif Pozitii Negatif Poz(if Negatif

]. Numune (PozilifH9) Poziıif NegaIif Negaıif Pozitif Negaiif Negatif

4. Numune (Pozilif H5N8) PoziıifPozitil' Poziıil' Negat'f Negaıif Ncgatif

5. Numune (PozitifH5N l ) Pozitif Po7İif Negatif Negatif Ne_eatif

Korioallanıoil süvl Malfiks {M). H5. H7. H9. N l ve N8 Protein Ccn Böltesi T]

ı
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M (Değer) H5 (Değeİ) H7 (Değe.) H9 (Değer) N t ( Değer) N8 (Değğr)

l. Nırmune (Pozitif H7N1 ) Pozitjf Negaıif Pozitif Negatif Pozitif Negatif

2. Nümune (Negatif) Negatif Negatif Negaıil' Negatif Negatif

3. Numune (Pozitif H5N8) Pozitif Po7ilil Negatif Negaüif PoZitjf

4_ Numune (PozitifH9) Pozitil Negatif Negaıif Pozilif Negalif Negatif

5 Numune (PozitifH5Nl) Pozitjf Pozitif Negalif Negatif Pozilif

KorioaılsDıoil |il\l Ma|rik5 (M,. H5. H7. Ilq. N l !e N8 Pİol€in Cen Böl8esi t]

ı

M (Değef) H5 (Değeo H7 (Değer) H9 (Değef) Nl (Değer)

l, Numune (PozitifH5Nl ) Pozitif Pozitif Negalif Negaıif Pozitif Negatif

2. Numune (PozitifH9) Pozjtif Negatil Negatif Pozitif Negalif Negatjf

3. Numune (Negaıio Negatif Nepaıif Negatif Negatif Negaıif Negati1'

4. Numune (Pozitif H5N8) Poziüif Po2iıif Negatjf Negaıif PoZiıif

5, Numune (Pozitif H?NI ) Pozitif Negatif Poziıif Negatif PoZitil' Negaıif

Koİioallantoil slvt Malriks (M). H5. }I7. 1.19. Nl ve N8 Prolein Gğı Bölge§i Numuoesi

Tablo 3. KL003 AI'nın Yeterlilik Testi Atanmış Değerleri

Tablo 4. KL004 A|'nln YeterIi]ik Testi Atanmış Değerleri

Tablo 5. KL005 AI'nın Yeterliiik Testi Atanm|ş Değerleri

Yeterlilik testleri "TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi için

Genel Şartlar" standardında laboratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla önceden ortaya konulmuş

ölçütlere göre katılımcılarm performansının değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Yeterlilik testleri, katılrmcı laboratuvarlarm yetkinliğinin bağımsız bil şekilde

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Geçerliliği sağlanmış metotlarla ve iç kalite kontrol

unsurlaJı ile birlikte uygulandığında yeterlilik testleri laboratuvar kalite güvencesinin

vazgeçi|me z bir unsurudur.

EvKEM/247TT0l3/1
Avianİnfluenza'nln Real Time RT-rcR ile Tespiıi
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M (Değer) H5 (Değer) H7 (Değer) H9 (Değer) N l ( Değer) N6 (Değer)

l. Numune (PozitifH9) Pozitif Negatif Negatif Poziıif Negatif Negalif

2, Numllne (Pozitif HsNl) Pozitil Po7iıif Ncgatil' Negatif Negatif

.]. Numune (Pozitif H7N1) Pozitif Negalif Pozili1' Negatif Pozİif Negatif

4. Numune (Negati0 Negatil Negaıif Negatif Negaıif Negaıi1' Negatil

5. Numune (Pozitif H5N8) Pozitif Po7jlif Negaüif Negaıif Negatjf Poziıif

Korioallanıoik slvl Matriks (M).Il5. H7. H9. Nl ve N8 P.oıein Gen Bölge§i Numunesi

GİRIŞ

Negatif

Negaıif

Negaıif

N8 (Değeİ)

Negatif

Poziıi1
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Yeterlilik testi sonuçları, bir dış kalite kontrol aracı olarak laboratuvarların deney sonuçlarının

kalitesinin güvencesinin teminine olanak sağlarken, rutin analizlerin tarafsız olarak

değerlendirilmesini ve çalışmaların teknik gelişimini teşvik eder. geri bildirimlerin elde

edilmesine imkan tanlr.

TÜRKAK tarafından akredite olmak isteyen ve verilmiş olan akreditasyonu sürdürmek isteyen

laboratuvarlar tekrrik yeterliliklerini göstermek ve bu yeterliliği izlemek için gerekli çalışmaları
yapmaktan sorumludur. Teknik yeterliliği göstermenin bir yolu laboratuvarların mevcut ve

uygun olan yeterlilik deneylerine katılımı ve başarılı sonuçlar elde etmesidir.

Yeterlilik deney programında laboratuvarlara ait bilgilerin muhafazası, sonuçların gizliliği ve

değerlendirmenin tarafsızca gerçekleştirilmesi en önemli prensiptir. Bu nedenle laboratuvar

personeli, ilgili kişiler ve üst yönetimden gizlilik ve tarafsızlık beyanı ahnu.

Gizlilik ilkesi gereği sorumlular hariç Kurum personelinin laboratuvar isimlerine göre sonuçları

görmesi engellenir. Bu amaçla sonuçlarrn sadece resmi web sitesinde belirtilen elektronik posta

adresine ve sonrasrnda resmi yazı ile Kuruma gönderilmesi gerektiği katılımcılara bildirilmiştir.

Gizlilik ilkesi doğrultusunda katılımcılar ve sonuçları ile ilgili bilgiler hiçbir koşul altında

üçüncü tarafl arla paylaşılmamaktadr.

Yeterlilik deney sonuçlaıının yasal yetkiye sahip bir makam tarafindan, yeterlilik deneyi

düzenleyicisinden istenmesi durumunda, etkilenen katılımcılara bu durum yazılı olarak

bildirilt.

i!ffiffi!
"Avian Influenza'nrn Real Time RT-PCR ile Tespiti" Yeterlilik Deneyi için kullanılan

pozitif ve negatif test materyalleri; İzmir/Bomova Veteriner Kontrol Enstitüsü Avian Influenza

ve Newcastle Hastalığı Ulusal Referans Laboratuvarı tarafindan TS EN ISO/IEC 17025

standardrnda doğulanmıştır. Liyofilize Korioallantoik Sıvı numuneleri 5 ml'lik cam şişe

içerisinde liyofilize şekilde, biyogüvenlik koşullaına uygun olarak numune gönderme

kaplarında kat ımcılara gönderilmiştir.

Her katılımcıya 5 adet Liyofilize Korioallantoik Sıvı numunesi gönderilmiştir. Numune

gruplarının her birine 1,2,3, 4 ve 5 olmak üzeıe kodlar verilmiştir.

cizıir,İx ve TARAFSıZLIK

TEST MATERYALİ

EVKEM/24,PTol3/]
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i,fttEİElEİt lTrl

Iso 13528 standardı esas alrnarak yeterlilik test materyalinin hazırlandığı gün numune

gruPlarndan rastgele seçilen l0 pozitif numune ve l0 negatif numune, iki tekrarh olarak analiz

edildi. Numuneler l'den başlayıp 20'ye kadar kod ile sıralanmıştr. Analizler Avian
Influenza'nın Real Time RT-PCR Metodu kullanılarak gerçekleştirildi. Homojenlik testi

örnekleri tekarlanabilirlik koşulları altında, tek seferde çift tekrarlı analiz edildi. Her çahşma

Pozitif ve negatif sonuçlar açısından ISO 13528 standardrna göre değerlendirildi. Homojenlik

testi için kabul kriteıi % l00 olarak kabul edilmiştir, yani analiz edilen tüm homojenlik

numunelerinde, ilgili yığın materyal içerisinde yer alan tüm parametrelerin tespit edilmesi;

ylğln mateıyalde yer almayan parametıelerin ise tespit edilememesi gerekmektedir.

Homojenlik numunelerinin tamamında tüm palametlele r için %o l00 homojenlik koşulu

sağlanmıştır.

Tablo 6. l. Homojenlik Test Sonuçlarr l. tekrar

EVKEM/24lPT0l3/ ]

AvianInf']uen:,a'nün Rea] Tine RT-PCR ile Tespiti
Erzurum Velerjner Kontrol Enstitüsü Müdür]üğüSayfa 7 / l5

'fe§t BekleDeı D.ğ.r Korioıllıntoik sry| Mıtriks (M), H5, H7, H9, Nı v. N8
Pfot.itr G.o Bölgesi l. Tfsı \orluncsi

ı'|
(Değer)

H5
(Değer}

H7
(Dtğer)

H9
(Dfğer)

ı-l
(Değer)

\8
(Değer)

}|
(Değer)

H5
(DGğ€r)

H1
(Değer)

H9
(Değcr)

\1
(Değer)

\8
(Değer)

1. \umune Po7iİif Pozitif Negalif Negatif Negatif Pozitif ]'o7iıil' Pozitif Negatif Negalif Negatif Pozütif Uyumlu

2. Numune Nğgatif- Pozilif \egarif Pozitif Negaıif Poziti1' Negalif Po2iıif Negaıif I'ozitjf Negatjf Uyum]u

3. \umunt PoZilif Pozitif \egalif Negatif Negatif Pozitjf Pozilif Pozitif Negaıif Negalif Negatif Pozitif l]yumlu

Pozirif Negaıif PoZitil' Negatif Poziıj1 Negaıii' Pozitif Negaüif Pozitif Negalil' Pozİif Uyumlu

Negaıif Negatjl Negatif Negatif ),]egaıif Negaıif Negatif Negatif Negatjf Ncgatif Negaıif Ne_satif Uyumlu

6. Numune Negatif Negatif Negalif Negatif Negatjf Negatif Negaüif Negaıif Negaüif \egall1 Negatif Ncgatif Uyumlu

Pozirif Negatif Negatif Negatif Pozitif Poziti1' Pozitif \egatil' Negati1' Ne8atif Po7iıia lJyumlu

8. \umune Negatif Negaıif Negatif Negatif Negatif Negalif Negaıif Negatif Negatif Negatjf Negatif Nega.if Uyumlu

9. f-umune Pozitif Negatif Pozitif Negatif Pozilif Negatif Poziıif Negatif Poz(i1' Negatif Pozitif Negatif Uyumlu
I0.
Numune

Negalif Negalif Negatif Negatif ).Jegaıif Negatif Negaıif Negatif Negatjf Negatif Negaıjf Negatif
IJyumlu

ll.
Numune

Negatif Negalif Negalif Negarif \cgatüı' Negatil' Negaıif Negatif Negatjf Negaıi1 \egatif Negatif Uyum]u

l2. Negatif Negatif Negatif \egarif \egatif Negaıi1' Negatif Negatif Negali{' \egaıil' Negatif Ne8atif l]yum]u

t3. Negaıif Negaıif Negatif Negatif Negatif Negatif Negalif Negatif Negalif Negatif lJyunrlu

l4.
Numune

Negatif Negaljl Negatif Negatjf Negatif Ne8atif Negatif Negaıif Negatif Negatif Negaıif Uyumlu

15.
Numın€ Pozitif Negatif Negatif Pozitif Negatif Negatif Negatif Poziliİ Negaıif Negalif

16-

Nümuna
Pozilif Poziıi{' Negaıif \egalif Po7iıif Negaıif Po2itif PoZiıif Negaıif Negaıif Poziüif Negatjf Uyumlü

,7.
NuİDünc

Negatif \egarif \egaİif Negatif Negatjf Negatif Negatif Negatif Negatif Ne8atif Negatif Uyumlu

t8. Pozilif Negalif Negatif Pozütif Negatif Pozitif Pozitif Negalif Negatif Pozilif Negaıil'
tJyum]u

l9.
Negaaif Negatif Negatif Negatif Negalif Negatif Negatif Negaıif Negatif Negaıif Negadf Uyumlu

20"
Numune

Pozitif Negatif Negatif Pozitjf Negaıif Negatif Poztlif Negatif Negaıif PoZitil' Negatif Negarif Uyumlu

Liyumlu /

Llyumsuz

\egalif

Pozilif

Negaıif Negatif

Negalif

Negatif Pozifif Uyumlu

Negatif

Pozitif

Negatif
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Te§t Bek]enetr Değer Korioıllıntoik sıvl Matrik§ (M), H5, H7, H9, Nt ve N8
Prot.in G.n Bölgesİ l. T.sı Numunği

Uyİmlu /
Uyum§uz

\{
(Değer)

Il5
(Değer)

H'.
(Değer)

Il9
(Değ.r)

\1
(Değer)

N8
(DeğGr)

M
(Dcğ.r)

H5
(Değef)

H7
(D€ğtr)

H9
(Değer)

Nl
(Değ.r) (Değer)

1. \umune Pozilif Pozitil Negalif Ne8atif Negatif Poziıif PoziIif Poziıif Negaıif Negaıif Nğgatif Poz(if Uyumlu

Pozilif Negatif Pozitif Negatif Po7jtif Negatif Pozilif Negalif Negalif Pozitif Negatif Uyumlu

3. \umune Pozitif Poziiif Negalif Negatif Negatif Pozitif Poznif Pozatif Negatif Negatjl Negalif Pozütif Uyumlu

Pozitif Negatif Pozitif Negalif Pozitif Negatif Pozİif Negarif Poziıif Negaıif Pozitif Negaıif Uyum]u

5. \umuoc Negatif Negarif Negatif Negatjf Negaıif Negaıif Negalil' Negalif Negaıit' Negatif Negatjf tJyumlu

6. Numun€ Negaıif Negalif Negatif Negalif Negatif Negalif Negarif Negalif Negatif Negatif tJyumlu

7. \umutre Poziıit Pozlif Negaıif Negatif Negaıif Pozitjf Pozilif Poziıif Negatif Negaıif Negaıif Poziıif Uyumlu

8. ı-umune NegaliI' Negatif Negali'' Negaıif ).Jegatif Negatif Negatif Negatif Negatjl Negatif Negatiİ Negaıif tJyumlu

9, \-umune Pozitif Negariİ Poziİif Negalif Pozıtif Negatif Pozitif Negalif Negatif Pozilif Negatif l..l},umlu

ı0.
Nlımune

Negarif Negadf Negatif Negaljf Negatif Negaıir Negaıif Negaıif Negatif Negatif Negatif Negatjf Uyumlu

ıl.
NUmüDa

Negalif Negarif Negalif r.'egatif Negatif Negaıif Negalif Negaıif Negatif Negalif Negaıif
(Jyumlu

12-
Numün€

Negali1. Negatif Negaıif Negatif Negali' Negalif Negaıif Negatif Negatif Negaıif Negaİüf Negalil' LJyumlu

13.
]ı-umune

Negaıif Negatjf \egaüjf Negatif Negaıif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negaıif Uyumlu

l4. Negatii \egaiif Negatif Negatif Negalif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Uyumlu

l5.
Numune

Pozjlif Nega.if Negatif Poziıif Negatif Negatif Pozitil Negaıif Pozirif Negatif Negaıif Uyümlu

l6.
Numun€

Pozirif Poziüif \egatil Negatif Poziıif Pozjtif Pozili' Negatif Negatif Pozitif Ne8atjf t]yurnlu

l7-
Negatif Negaİjf Negatif Negatif Negaıif Negatif Negaıif Negatif Negatif Nogaıif Negaıif Negatif

Uyumlu

18. Pozitjf Pozjli1. Negatif Negatjf Pozİif Negatif Pozttif Ne8atif Negatif Pozitif Negaıif Uyumlu

19.
Numune

Negarif Negaıif Negatif Negaljf Negaılf Negatif Negaıif Negatif Negalif Negalil N€gatif
tJi umIu

20- Pozilif Negatif Pozitif Negatif Negatif PoZitjf Negaıif Negaıif Poziıif Negatil Negatif
tJ},umlu

Tablo 7. 2.Homojenlik Test Sonuçlaıı 2. tekrar

Kararhlık çahşması, ISO 13528 Standardı esas alınalak, numunelerin nakliye şirketine

teslim edildiği gün, nakliye siirecinde maruz kalınacak koşullara ve sonuç bildirim süresinin

tamamlanması sonrasında test materyalinin maruz kalacağı koşullara göre planlandı. Kararlıl*

çahşmasl atanmış değerleri Tablo 1. KL001 AI'nrn YeteIlilik Testi Atanmış Değerlerine göre

planlanmıştu.

Numunelerin nakliye şirketine teslim edildiği gün birer grup (5 adet Korioallantoik test

numunesi Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR Metodu analiz edildi. KararLlık testi için

kabul kiteri % l00 olarak kabul edilmiştir. Kararlılık numunelerinin tamamında tüm

parametreler için % 100 kararlıhk koşulu sağlanmıştır.

EVKEM/24lPTOt3/l
Avian]nfluenza'nln Reaı Tjme RT-rcR ile Tespili
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsİ Müdürlüğüsayfa 8 / l5
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KARARLILIK TESTI -1

Tablo 8. l- Karar]ık Testi Sonuçları l. test

Nakliye siirecinde maruz kalınacak koşullar dikkate alırıarak numunelerin tüm

katılımcılara ulaştığı gün tespit edilmesine müteakip kararlılık testi yapıldt. Test giinü birer grup

(5 adet liyofilize korioallantoik sıvı) test numunesi Avian Influenza'nın Real Time RT-PCR

Metodu ile analiz edildi. Kararlılık testi için kabul kriteri % l00 olarak kabul edilmiştir.

Kararlılık numunelerinin tamamında tiim parametreler için Vo l 00 kararhlık koşulu

sağlanmrştu.

KARARLlLlK TESTi -2

Tablo 9.2. Kararlık Testi Sonuçları l. test

Analiz sonucu bildiriminin tamamlanmasından sonra tekrar kararlılık testi düzenlenmiştir. Test

günü birer grup (5 adet liyofilize korio allantoik slvı) test numunesi Avian Influerıza'nın Real

Time RT-PCR ile olarak analiz edildi. Kararlıl* testi için kabul kriteri % l00 olarak kabul

edilmiştir. Kararlıl* numunelerinin tamammda tüm parametreler için % 100 kararhlık koşulu

sağlanmıştr.

M (Değer) H5 (Değer) H7 (Değer) H9 (Değer) N l (Değer) N8 (Değea
Uyumlu/
Uyumsuz

1. Numune (Pozitif
H5N8) Poziıjl Pozitif Negatif Negatjf Negatjf Po7iıii Uyumlu

2, Numune (Pozitif
H9)

Pozitii Negatif
Nega.if Pozilif Negatif Negatif Uyum]u

3. Numuıe (Poİtif
H7N1)

Pozjtif Negatif
Po7itjf Negatif

Po7itif tJyumlu

4. Numune (Pozitif
H5NI

PoZiıif
Po7itif Negatif

Negatif
PoZilif Negatif tJyumlu

5. Numune ( Negati0 Negatif Negatif Negalif Negatif Negatjf Negaıif Uyumlu

Ko.ios]lanıoiİ siv| Matiks (M}. H5. H7. }{9. N l !c N8 Prolçin Gen Bölgesi Te§t N!ıııDesi l. 'l'esl

M (DeğeI) H5 (Değer) H7 (Değer) H9 (Değer) Nl ( Değer) N8 (Değeİ)
Uyumlu/
Uyum§uz

l. Numııne (Pozitif
H5N8)

Pozitif PozıIif Negatjf Negaıif Negatif Pozitif Uyurnlu

2- Numun€ (Pozitif
H9)

Pozilif Negalif Negalif Pozitif Ncgatif t_lyumiu

Negatif Pozitii Negatif Uyumlu3- Numüne (Pozitif
H7Nl )

Pozilil' Negatif

Negatif Pozitjf Negatif LJyumlu4. Numune (Pozitif
H5Nl

Pozitif PoziIif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negaıif t_lyumlu
5_ Numune ( Negatio Negatif Negatjf

Ko.iooıliııtoik sM Mstfik§ (M ), H5, Hz H9. N l ve N8 hotofo Geo Bölgi§i Ted
ı

l, Test

EVKEM/24lPT0l3/]
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KARARLILIK TEsTi -3

Tablo l0. 3. Kararlık Testi Sonuçlan l. Test

iiElt
Yeterlilik Test Numuneleri,5 katılımcıya 08.10.2024 taıihinde kargo aracılığı ile dağıtıma

Çıkaıılmrştır. Dağıtım ulusal veya uluslararası standartlarda belirtilen biyogüvenlik şartlarına

uygun olaıak gönderilmiştir. Numuneler soğuk zincir şartları altında üç kath ambalaj sistemine

göre gönderilmiştir. Birinci kap sızdırmaz, burgu kapakh contah, ikinci kap dayanıkh, su

geçirmez ve sızdırmaz strafor ve üçiincü kap ya da drş kap; travma ve basınç etkilerine dayanıkh

oluklu mukawadr.

Katılımcılardan analiz sonuçlarını, https://vetkontrol.tarimorman.gov.tılerzurum adresi

Yeterlilik Deneyleri sekmesi, Analiz Sonuç Bildirim Formu bölümünde erişime açılan Avian

Inflüenza Real Time RT-PCR ile Tespiti Sonuç Bildirim Formunudoldurmaları ve belirtilen

elekıroni]< posıa. belgenet resmi yazışması ve numune pakeılerine dahil edilen Avian

Influenza'nrn Real Time RT-PCR ile Tespiti Katılımcı Bilgilendirme Talimatıyla istenmiştir.

Analiz Sonuç Formunun doldurulmasından sonra 25.10.2024 tarihine kadar

erzurum.r,kel2Dtarimornran.gov.tr adresine elektronik mail olarak, akabinde ise resmi yazı ile

göndermeleri istenmiştir.

Katılımcılardan Avian lnfluenza'nın Real Time RT-PCR ile Tespiti Yeterlilik Deneyi için

gönderilmiş olan numuneleri metotlarına uygun istenen parametreleri analiz etmeleri

istenmiştil. Analiz sonucunu PozitifNegatif olarak Analiz Sonuç Bildirim Formuna

kaydetmeleri istenmiştir. Yeterlilik testine katılım başrurusu yapan 5 katılımcı/laboratuvar

sonuçlarını bildirmiştir. Her bir katılımcının analiz ettiği parametreye ilişkin sonuçları beklenen

EVKEM/24]PT0l ]/l
AvianInfluenza'nün Real Time RT-PCR ile Tespiti
Erzurum Veteriner Kontrol Enslilüsü Müdüİlüğüsayfa l0 / l5

M 1Değer) H5 (Değe' H7 (Değer) H9 (Değer) N1 (Değ€O N8 (Dğğer)
Uyumlu/
Uyumsuz

l, Numune (Pozitif
H5N8) Pozitif Pozitif Nega!if Negatif

PoZİif lJyumlu

2, Numune (Pozitif
H9)

Pozitif Negatif
Negatif Pozitif Negatjf Ne8atif' Uyum]u

3. Numune (Pozitif
H7Nl )

Negaıif
Po7itif Negatif

Pozitif Negatif tJyum!u

4. Numune (Pozitif
H5Nl

Pozitjf Pozilif Nega.if N€gatif Poziıif Nega!if Uyumlu

5. Numune ( Negatio Negatif Negatif Negaİif Negaüif Negalif Negaıjf Uyumlu

Korioaııantoik sıu Matriks (M). H5. H7, H9. N 1 ve N8 Protein cen Bölqe§iTc§r l. Te§t

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Negaıif

Pozitif


