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OZET e

EVKEM/24/PT009/1 Tur kodlu Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Yeterlilik Testi,
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitiisti Miidiirliigii organizasyonunda TS EN ISO/IEC 17043

esas alinarak katilimeilara sunulmustur.

Yeterlilik deney turu i¢in bagvuruda bulunan 3 katilimciya, 05.11.2024 tarihinde katilime:
laboratuvar kodlarmin bulundugu bilgilendirme maili gonderilmistir. Ayni tarihte tiim
katilimeilara “Katilime Bilgilendirme Talimati" ile birlikte Ruminant EDTA It kandan 5 adet
EDTA’Ii Kan Numunesi kargo araciligi ile gonderilmistir. Katilimcilardan test materyallerini
Mavidil hastahidmin etkeni yoniinden analiz etmeleri, bulunmasi muhtemel analiz sonuglarimni

Pozitif/Negatif olacak sekilde sonug formuna kayit etmeleri istenmistir.

Katilimer analiz sonuglar1 https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/erzurum adresinde, Yeterlilik
Deneyleri sekmesinde yer alan, Analiz Sonu¢ Bildirim Formu béliimiinde erisime agilan
“Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Sonu¢ Bildirim Formu” ile toplanmistir. 3
katilimemnn timi analiz sonuglarmi bildirmistir. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti

Yeterlilik Testinin atanmis deger sonu¢ &zeti Tablo 1'de verilmektedir.

EDTA’h Kan Test Numunesi

Nunlune 1. Numune 2. Numune 3. Numune ’ 4. Numune
Deger |
}
K1L.001 Negatif ; Pozitif Pozitif Negatif | Negatif
KL002 Negatif Pozitif Negatif Pozitif Negatif
KL003 Negatif ~ Negatif Negatif Pozitif ‘ Pozitif

|

L= |
Tablo 1. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Katilime1 Atanmis Degerleri
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GIRIS —

Yeterlilik testleri "T'S EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi i¢in
Genel Sartlar" standardinda laboratuvarlar aras: kargilastirma yoluyla énceden ortaya konmus
dlgiitlere gore katihmeilarin performansmin  degerlendirilmesi olarak tanimlanmaktadir.
Yeterlilik testleri, katihme1 laboratuvarlarin  yetkinliginin  bagimsiz  bir  sekilde
degerlendirilmesini amaglamaktadir. Gegerliligi saglanmus metotlarla ve ic kalite kontrol
unsurlar: ile birlikte uygulandiginda yeterlilik testleri laboratuvar kalite giivencesinin

vazge¢ilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuglar, bir dis kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarin deney sonuglarinin
kalitesinin  glivencesinin teminine olanak saglarken. rutin analizlerin tarafsiz olarak
degerlendirilmesini ve calismalarin teknik gelisimini tesvik eder. geri bildirimlerin elde

edilmesine imkén tanir.

TURKAK tarafindan akredite olmak isteyen ve verilmis olan akreditasyonu siirdiirmek isteyen
laboratuvarlar teknik yeterliliklerini géstermek ve bu yeterliligi izlemek i¢in gerekli ¢alismalari
yapmaktan sorumludur. Teknik yeterliligi gdstermenin bir yolu laboratuvarlarin meveut ve

uygun olan yeterlilik deneylerine katilimi ve basarili sonuglar elde etmesidir.

GIZLILIK ve TARAFSIZLIK

Yeterlilik deney programinda laboratuvarlara ait bilgilerin muhafazasi, sonuglarm gizliligi ve
degerlendirmenin tarafsizca gergeklestirilmesi en 6nemli prensiptir. Bu nedenle laboratuvar

personeli, ilgili Kigiler ve list yonetimden gizlilik ve tarafsizlik beyam ahnir.

Gizlilik ilkesi geregi sorumlular hari¢ Kurum personelinin laboratuvar isimlerine gére sonuglari
gdrmesi engellenir. Bu amagla sonuglarin sadece resmi web sitesinde belirtilen elektronik posta
adresine ve sonrasinda resmi yaz1 ile Kuruma génderilmesi gerektigi katilimeilara bildirilmistir.
Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilimeilar ve sonuglari ile ilgili bilgiler hi¢bir kosul altinda

lictincli taraflarla paylasilmamaktadir.

Yeterlilik deney sonuglarmin yasal yetkiye sahip bir makam tarafindan, yeterlilik deneyi
diizenleyicisinden istenmesi durumunda, etkilenen katihmeilara bu durum yazili olarak

bildirilir.
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TEST MATERYAL

Hazirlama

“Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti” Yeterlilik Deneyi igin kullanilan pozitif ve
negatif test materyalleri; Mavidil hastah@inin Ulusal Referans Laboratuvari olan Etlik Veteriner
Kontrol Merkez Arastirma Enstitiisii tarafindan TS EN ISO/IEC 17025 standardinda
dogrulanmistir. EDTA’i Kan Numuneleri 2 ml hacimli vialli tiipler igerisinde, biyogiivenlik
kogullarma uygun olarak numune génderme kaplarinda katihmcilara génderilmistir.

Her katihmeiya 5 adet EDTA’l kan numunesi génderilmistir. Numune gruplarinmn her birine

1,2, 3. 4 ve 5 olmak tizere kodlar verilmistir.

Homojenlik ve Kararhh

[SO 13528 Standardi esas almarak yeterlilik test materyalinin hazirlandigi giin numune
gruplarindan rastgele segilen 10 pozitif numune ve 10 negatif numune, iki tekrarli analiz edildi.
Numuneler 1°den baslayip 20°ye kadar kod ile siralanmistir. Analizler Mavidil’in Real Time
RT-PCR Metodu kullanilarak gergeklestirildi. Homojenlik testi érnekleri tekrarlanabilirlik
kosullar1 altinda, tek seferde ¢ift tekrarh analiz edildi. Her galisma pozitif ve negatif sonuglar
agisindan ISO 13528 standardina gére degerlendirildi. Homojenlik testi igin kabul kriteri % 100
olarak kabul edilmistir, yani analiz edilen tiim homojenlik numunelerinde, ilgili y1§in materyal
icerisinde yer alan tiim parametrelerin tespit edilmesi; yi@in materyalde yer almayan
parametrelerin ise tespit edilememesi gerekmektedir. Homojenlik numunelerinin tamaminda

tiim parametreler i¢in % 100 homojenlik kosulu saglanmustir.

FHUmERE Beklenen Deger | I - 2. Test bl
No Uyumsuz

1 Negatif Negatif Negatif Uyumlu

2 Negatif Negatif Negatif Uyumlu

3 Negatif Negatif Negatif Uyumlu

4 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

5 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

6 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

T Negatif Negatif Negatif Uyumlu

8 Negatif Negatif Negatif Uyumlu

9 Negatif Negatif Negatif Uyumlu

10 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

11 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
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12 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
13 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
14 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
15 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
16 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
17 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
18 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
19 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
20 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Tablo 2. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Homojenlik Test Sonuglari

Kararhihk ¢ahsmasi, ISO 13528 Standardi esas alinarak, numunelerin nakliye sirketine
teslim edildigi giin, nakliye siirecinde maruz kalinacak kosullara ve sonug bildirim siiresinin
tamamlanmasi sonrasinda test materyalinin maruz kalacagi kosullara gére planlandi. Kararlhilik
¢alismas: atanmig degerleri Tablo 1. KL003'iin Yeterlilik Testi Atanmis Degerlerine gore

planlanmigtir.

Numunelerin nakliye sirketine (Yurti¢i Kargo) teslim edildigi giin birer grup (5 adet EDTA ]
Kan) test numunesi Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti metodu ile iki tekrarli olarak
analiz edildi. Kararhlhk testi i¢in kabul kriteri %100 olarak kabul edilmistir. Kararlilhk

numunelerinin tamaminda tiim parametreler i¢in %100 kararlilik kosulu saglanmustir.

Yeterlilik testinde pozitif atanmig deger belirlenen pozitif numunelere ait kargolamadan énce
yapilan kararlilik testi-1, kargo giinlinde yapilan kararhlik testi-2 ve Yeterlilik Testinin son

sonug bildirim giiniinde yapilan kararlihik testi-3e ait bilgiler asagidaki tablolarda verilmistir.

1.Numune 2.Numune 4.Nu_mune S5.Numune

Kararhlk Testi-1 =~ Negatif | Negatif  Negatif Pozitif Pozitif
Kararhhk Testi-2 Negatif Negatif Negatif Pozitif Pozitif

Kararhhk Testi-3  Negatif | Negatif  Negatif Pozitif ~ Pozitif

Tablo 3. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Kararhilik Testleri Atanmis Degerleri

EVKEM/24/PT009/1
Mavidil Viriisunun Real Time RT-PCR ile Tespiti
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitiisit Mudiirligi
Sayfa7/14




Dokiiman No YT-F-408 11k Yayin Tanhi

Numune No

EDTA’h Kan Numunesi - 1

EDTA’h Kan Numunesi - 2

EDTA’h Kan Numunesi - 3

EDTA’h Kan Numunesi - 4

EDTA’h Kan Numunesi - 5

08.03.2022 Revizyon Tarthi

KARARLILIK TESTI -1

Beklenen

Deger 1.Test
Negatif Negatif
Negatif Negatif
Negatif Negatif
Pozitif Pozitif
Pozitif Pozitif

08.08.2024

Tablo 4. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti 1. Kararhlik Testi Sonuglari

Revizyon No

2. Test

Negatif

Negatif

Negatif

Pozitif

Pozitif

03

Uyumlu /

Uyumsuz
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Uyumlu

Nakliye siirecinde maruz kalinacak kosullar dikkate alinarak numunelerin tiim

katlimeilara ulagtigi glin tespit edilmesine miiteakip kararlilik testi yapildi. Test giinii birer grup
(5 adet EDTA’l1 Kan) test numunesi Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti metodu ile iki

tekrarl olarak analiz edildi. Kararhlik testi igin kabul kriteri %100 olarak kabul edilmistir.

Kararlilik numunelerinin tamaminda tiim parametreler igin %100 kararhilik kosulu saglanmistr.

Numune No

EDTA’h Kan Numunesi - 1

EDTA’h Kan Numunesi - 2

EDTA’Ih Kan Numunesi - 3

EDTA’h Kan Numunesi - 4

EDTA’Ih Kan Numunesi - 5

KARARLILIK TESTI -2

Beldf Pl 1.Test
Deger
Negatif Negatif
Negatif Negatif
Negatif Negatif
Pozitif Pozitif
Pozitif Pozitif

Tablo 5. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti 2. Kararhlik Testi Sonuglari

Analiz

sonucu bildiriminin

tamamlanmasindan

sonra tekrar

2. Test
Negatif
Negatif
Negatif
Pozitif

Pozitif

Uyumlu /
Uyumsuz

Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Uyumlu

kararhihk testi

diizenlenmistir. Test gtinti birer grup (5 adet EDTA’h Kan) test numunesi Mavidil’in Real Time

RT-PCR ile Tespiti metodu ile iki tekrarh olarak analiz edildi. Kararlilik testi i¢in kabul kriteri

EVKEM/24/PT009/1
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%100 olarak kabul edilmistir. Kararlilik numunelerinin tamaminda tiim parametreler icin %100

kararhlik kosulu saglanmistir.

KARARLILIK TESTI -3

Numune No Beklf s 1.Test 2, Test Uynminy,
Deger : Uyumsuz
EDTA’h Kan Numunesi - 1 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
EDTA’I Kan Numunesi - 2 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
EDTA’h Kan Numunesi - 3 Negatif Negatif Negatif Uyumlu
EDTA’Ih Kan Numunesi - 4 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
EDTA’h Kan Numunesi - 5 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Tablo 6. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti 3. Kararhlik Testi Sonuglar

Dagitum
Yeterlilik Test Numuneleri, 3 katilimeiya 05.11.2024 tarihinde kargo araciligi ile dagitima

¢ikartlmistir. Dagitim ulusal veya uluslararas: standartlarda belirtilen biyogiivenlik sartlarina
uygun olarak gonderilmistir. Numuneler soguk zincir sartlar: altinda ti¢ kath ambalaj sistemine
gore gbnderilmistir. Birinci kap sizdirmaz, burgu kapakli contaly, ikinci kap dayamikli, su
ge¢irmez ve sizdirmaz strafor ve liglineti kap ya da dis kap; travma ve basing etkilerine dayanikli

oluklu mukavvadir.

Katilimeilardan  analiz  sonuglarim  https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/erzurum  adresi
Yeterlilik Deneyleri sekmesi, Analiz Sonu¢ Bildirim Formu béliimiinde erisime agilan
Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Sonug Bildirim Formunu doldurmalar: ve belirtilen
elektronik posta. belgenet resmi yazigmasi ve numune paketlerine dahil edilen Mavidil’in Real
Time RT-PCR ile Tespiti Katilime: Bilgilendirme Talimatiyla istenmistir. Analiz Sonug
Formunun doldurulmasindan sonra 22.11.2024 tarihine kadar erzurum.vke atarimorman.gov.tr

adresine elektronik mail olarak, akabinde ise resmi yazi ile géndermeleri istenmistir.

SONUCLAR VE DEGERLENDIRME

Katulimecilardan Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Yeterlilik Deneyi i¢in génderilmis

olan numuneleri metotlarina uygun olarak analiz etmeleri ve analiz sonuglarimi Pozitif/Negatif

EVKEM/24/PT009/1
Mavidil Virtisunun Real Time RT-PCR ile Tespiti
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitiisii Midiirliigii
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olarak Analiz Sonu¢ Bildirim Formu’na kaydetmeleri istenmistir. Yeterlilik testine katilim
bagvurusu yapan 3 katilimcy/laboratuvar sonuglarini bildirmistir. Her bir katilimcinin analiz
ettigi parametreye iliskin sonuglari beklenen sonuglarla aym olanlar 'UYGUN' olarak

degerlendirilmistir.

3 katihmeiya ait sonuglar asagidaki tabloda belirtilmistir. Sonuglar katilimeilarin bildirmis

oldugu sekildedir.

‘v EDTA’h Kan Numunesi

Atanmis Degerﬁr . 3
| Pozitif | Pozitif Negatif
Pozitif Negatif Pozitif

KL003 | Negatif | Negatif = Pozitif

T Negatif
Pozitif

| egatif Pozitif = Pozitif
KL002 Negatif ~ Pozitif Negatif Pozitif ~ Negatif

Negatif

KL003 | Negatif | Negatif = Negatif | Pozitif | Pozitif

Tablo 7. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Katilimei Scinut;lan

Katlimeilara ait degerlendirme sonuglari agsagidaki tabloda belirtilmistir.

EDTA’h Kan Numunesi

Katihmecilar X
J
KL001 Uygun Uygun ‘ Uygun Uygun - Uygun :
L K | e | Dy Lygun | cLygun | Eygon
; KL003 .~ Uygun | Uygun  Uygun { Uygun { Uygun

Tablo 8. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Katilime1 Degerlendirme Sonuglari

EVKEM/24/PT009/1
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Katilimeilara ait bagar1 oram asagidaki tabloda verilmistir.

Beklenen | Beklenen Beklenen Uygun Toplam

Sonug Sonug Senug¢ Sonu¢  Sonug Basar:1 Oram
(KLO01) | (KL002) (KL003) Sayisi Sayisi (%)
[ (adet) (adet)

Numune No

" EDTA’h Kan Nuunesi_l ' Negatif ‘ Negatif = Negatif 3 3 | %00

| | | | (o o d SR

| EDTAY Kan Numunesi 3 | Peiif | Pozitf | Megf | 3 | | 8 %100
SOl Numumi_s_é Porzitif Negatif ‘ Negatif 3 ’ 3 | w0
EDTA’h Kan Numunesi-;I | Negatif Po-zitif | Pozitif | 3 3 | %1007

] i I |
EDTA’h Kan Numunesi-5 = Negatif  Negatif  Pozitif ‘ 3 | 3 J %100
o LIS e [ \ b =2
Tablo 9. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Katilime1 Basari Orani

ANALIZ BILGILERININ DEGERLENDIRILMESI

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitiisti Miidiirliigii tarafindan belirlenen atanmis degerler Etlik

Merkez Veteriner Kontrol Arastirma Enstitiisii Miidiirliigii Mavidil Hastahginin Ulusal
Referans Laboratuvan tarafindan validasyon amaciyla gonderilen analiz sonuglariyla %100

uyumlu oldugu gériilmiistiir.

Analiz Sonug¢ Bildirim Formuyla birlikte doldurulmasi istenen analiz metod bilgileri

katilimeilarm tamami tarafindan doldurularak génderilmistir.

Kanlimeilarm sayr olarak ii¢ adedi Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti analiz

metodundan akredite olmadigmi bildirmistir.

Katilimeilarin yeterlilik test numunelerinde kullandiklar: ekstraksiyon (izolasyon) teknikleri ve

markalari asagidaki tabloda verilmistir.

Analiz Metodu (Kullamlan Ticari Kit) Katihmer Laboratuvar Sayisi

Roch/LightCycler Multiplex RNA Virus Master 1
Qiagen/QuantiNova Probe PCR Kit 2
Tablo 10. Mavidil’in Real Time RT-PCR ile Tespiti Katilmeilarin Kullandigi Ekstraksiyon Kitlerinin Markalari
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SONUCLARIN ISTATISTIKSEL DEGERLENDIRILMESI
Mavidil'in Real Time RT-PCR ile analizi yapma ve raporlama yetkisine sahip toplam 3
katilimeidan olusan EVKEM/24/PT009/1 yeterlilik deney turu kodlu Mavidil’in Real Time RT-

PCR ile Tespiti Yeterlilik Deney Turu sonuglari tek asamada degerlendirilmistir.

Tablo 7 ve 8’de Katilime1 Degerlendirme Sonuglarinda bildirildigi tizere tiim katilimeilar
atanmug degerler ile Tablo 9°da gosterildigi gibi katilimer sonuglarinda %100 uyum olarak

basarili sonug elde ettikleri gériilmiistiir.

Mavidil’in Real Time RT-PCR ile analiz sonuglara gére; 2 adet pozitif numune ve 3 adet negatif
numune hesaplanmasinda, toplamda 6 adet pozitif numune, 9 adet negatif numune tespit
edilmistir. Bu sonuglara gére %100 Uygunluk Performansi’nin yaninda %100’lik Sensitive

Orani (rSE) ve %100°lik Spesifisite Oram (rSP) hesaplanmistir.

GOZLEMLER

UYGUN OLMAYAN ANALIZ SONUCLARININ OLASI NEDENLERI

1. Yeterlilik Test Materyali
a) Yeterlilik Test Materyalinin kontroliiniin yapilmamasi:
Teslim alman test materyalinde ve/veya ambalajinda hasar tespitinin (dagitim
esnasinda olas1 dokiilme, kirilma, bulagma vb. durumlar i¢in) yapilmas: gerekmektedir.
b) Yeterlilik Test Materyalinin Teslim Edilmemesi:
Katihmer laboratuvarlarin a ve b maddelerindeki olumsuzluklarin tespiti halinde
elektronik posta ile katilmcilara génderilen YT-F-406 Numune Takip Formu
EVKEM/24/PT009-1"nu gerekgeleriyle birlikte doldurulup geri bildirim yapmalar:

gerekmektedir.

2. Numune Hazirlama
a) Hazirlama talimatina uyulmamast:
Her YT materyali i¢in katihmeilara gonderilen Katilime: Bilgilendirme Talimati’na
uygulanmasi gerekmektedir.
b) Etiket bilgilerinin karigtiriimasi:
Analiz srrasinda analiz yapan personel tarafindan etiket bilgilerinin hatali olarak

siralanmasi sonuglarin yanlis bildirilmesine neden olabilir.
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¢) Capraz bulasma:
Gonderilen 3 grup Yeterlilik Test Materyali'nin ayri ¢aligilmasi olas1 kontaminasyonu

Onler.

3. MATERYALLER
Kimyasal, ayirag, kit gibi analizi dogrudan etkileyen malzemelerin son kullanim tarihleri

sonuglar: dogrudan etkilemektedir.

4. EKIPMAN
Analizi yaparken kullanilan pipet, santrifiij, vortex gibi cihazlarin kalibrasyonlar: ve

performans kontrolleri sonuglar: dogrudan etkilemektedir.

METOT VE PERSONEL YETERLILiGI

Ell

Ticari Kite ait metodun asamalarima tam uyulmamasi yanlis sonuclara neden olabilir.
Analize ait validasyon ¢aligmalarinin tamamlanmamis olmas, olasi hatalar i¢in 6nem teskil
ctmektedir. Personelin egitimi ve yetkilendirilmesinde meydana gelen eksiklikler sonuglari

dogrudan etkileyebilmektedir.

SONUCLARA ITIRAZ

Mavidil Virtisunun Real Time RT-PCR ile Tespiti adli yeterlilik deney turu Sonu¢ Raporuna
itiraz 29.11.2024 ile 13.12.2024 tarihleri arasinda kurum web sitesinde yayimlanan F.404
Miisteri Istek ve Sikayetleri Takip Formu ile yapilacaktir. Form doldurularak islak veya
elektronik imzali niishasinin mail veya resmi yazi ile iletilmesi durumunda gerekli incelemeler

yapilacaktir.
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REVIZYON SEBEBI

REFERANSLAR

1- TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi I¢in Genel Sartlar
2- ISO 13528 Statistical Methods For Use in Proficiency Testing By Interlaboratory

Comparisons.
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