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Katilimci No 1. Numune 2. Numune 3. Numune 4. Numune 5. Numune

KL001 POZITiF NEGATIF POZITIF POZITiF NEGATIF

KL002 NEGATIF NEGATIFPOZITiF POZITIF POZITiF

KL003 NEGATiF NEGATiF POZiTiF POZiTiF POZiTiF

Tablo 1. Nosema spp.’nin Mikroskobik Te^hisi Testi Atanmi§ Degerler Sonu? Ozeti

Say fa 4/ 13

OZET

Liyofilize Ergin An Barsak tgerigi

i

Katilimci analiz sonuclan https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/erzurum adresinde, Yeterlilik 

Deneyleri sekmesinde yer alan, Analiz Sonu^ Bildirim Formu bdlumunde eri^ime a<?ilan 

“Nosema spp.'Nm Mikroskobik Te§hisi Sonu^ Bildirim Formu” ile toplanmi§tir. 3 katilimcmin 

tumii analiz sonucu bildirmi§tir. Nosema .vpp.’nin Mikroskobik Te§hisi testinin atanmi§ deger 
sontiQ ozeti Tablo I'de verilmektedir.

Yeterlilik deney turu icin ba^vuruda bulunan 3 katilimciya, 06.11.2024 tarihinde katilimci 

laboratuvar kodlarimn bulundugu bilgilendirme maili gdnderilmi§tir. Aym tarihte turn 

katihmcilara “Katilimci Bilgilendirme Talimati" ile birlikte 5 adet Liyofilize Ergin Ari Barsak 

Icerigi Yeterlilik Test Numunesi kargo aracihgi ile gonderilmi§tir. Katihmcilardan test 

materyallerinde bulunmasi muhtemel analiz sonu^lanm dncelikle Pozitif/Negatif §eklinde 
sonu? bildirmeleri istenmi§tir.

EVKEM/24/PT008/I Tur kodlu Nosema spp.'nvtx Mikroskobik Te$hisi Yeterlilik Testi, Erzurum 

Veteriner Kontrol Enstitiisu Mudurlugii organizasyonunda TS EN ISO/IEC 17043 esas alinarak 
katihmcilara sunulmu§tur.

EVKEM/24/PT008/1
Nosema spp.’nin Mikroskobik Te§hisi
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitusu Mudurlugii 1:

https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/erzurum
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mevcut ve

Say fa 5/ 13

GIRIS

GiZLILIK ve TARAFSIZLIK

Yeterlilik deney sonuQlarinm yasal yetkiye sahip bir makam tarafindan, yeterlilik deneyi 

diizenleyicisinden istenmesi durumunda. etkilenen katilimcilara bu durum yazih olarak 
bildirilir.

Gizlilik ilkesi geregi sorumlular baric Kurum personelinin laboratuvar isimlerine gore sonu^lari 

gdrmesi engellenir. Bu amaQla sonu^larm sadece resmi web sitesinde belirtilen elektronik posta 
adresine ve sonrasinda resmi yazi ile Kuruma gdnderilmesi gerektigi katilimcilara bildirilmi§tir. 

Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilimcilar ve sonu^lan ile ilgili bilgiler hi^bir ko§ul altinda 

iicuncii taraflarla payla$ilmamaktadir.

TURKAK tarafindan akredite olmak isteyen ve verilmi§ olan akreditasyonu surdiirmek isteyen 

laboratuvarlar teknik yeterliliklerini gostermek ve bu yeterliligi izlemek icin gerekli cah§malari 

yapmaktan sorumludur. Teknik yeterliligi gdstermenin bir yolu laboratuvarlarm 

uygun olan yeterlilik deneylerine katihmi ve ba^arili sonu(;lar elde etmesidir.

EVKEM/24/PT008/1
Nosema spp.'nin Mikroskobik Te§hisi
Erzurum Veteriner Konlrol Enstitilsii Mudiirlugii

Yeterlilik deney programmda laboratuvarlara ait bilgilerin muhafazasi, sonu^larin gizliligi ve 

degerlendirmenin tarafsizca ger^ekle^tirilmesi en dnemli prensiptir. Bu nedenle laboratuvar 

personeli, ilgili killer ve ust ydnetimden gizlilik ve tarafsizlik beyam alimr.

Yeterlilik testleri "TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi i^in 

Genel §artlar" standardinda laboratuvarlar arasi kar§ila§tirma yoluyla onceden ortaya konmus 

ol^titlere gore katilimcilann performansmm degerlendirilmesi olarak tammlanmaktadir. 

Yeterlilik testleri, katihmci laboratuvarlarm yetkinliginin bagimsiz bir §ekilde 

degerlendirilmesini ama^lamaktadir. Ge^erliligi saglanmi§ metotlarla ve i? kalite kontrol 

unsurlari ile birlikte uygulandiginda yeterlilik testleri laboratuvar kalite giivencesinin 
vazge^ilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuclari, bir di§ kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarm deney sonu^larmin 

kalitesinin giivencesinin teminine olanak saglarken. rutin analizlerin tarafsiz olarak 

degerlendirilmesini ve ?ali§malarin teknik geli§imini te§vik eder, geri bildirimlerin elde 
edilmesine imkan tamr.

Dokiiman No: YT-F-408
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1
2

3
4 Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif

5 Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif

6

7
8

9 Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif

Say fa 6/13

TEST MATERYALI

Hazirlam;

omojenlik ve Kararlih]

Beklenen Deger ETest 2.Test 3.Test

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Pozitif

Uyumlu
Uyumlu

Uyumlu
Uyumlu

Uyumlu
Uyumlu

Uyumlu
Uyumlu

Uyumlu

Numune
No

Uyumlu / 
Uyumsuz

EVKEM/24/PT008/1
Nosema spp.'nin Mikroskobik Tejhisi
Erzurum Veteriner Kontrol Enstiiiisu Miidiirlugii

*

ISO 13528 Standardi esas ahnarak yeterlilik test materyalinin hazirlandigi gun numune 

gruplanndan rastgele segilen 10 pozitif numune ve 10 negatif numune, iki tekrarli olarak analiz 

edildi. Numuneler Eden ba§layip 20‘ye kadar kod ile siralanrm^tir. Analizler Nosema spp.'nxxx 

Mikroskobik Te§hisi Metoduyla Natif Muayene Yontemi kullamlarak gerpekle^tirildi. 

Homojenlik testi drnekleri tekrarlanabilirlik ko^ullari altinda, tek seferde analiz edildi. Her 

cali^ma pozitif ve negatif sonuplar apisindan degerlendirildi. Homojenlik testi ipin kabul kriteri 

% 100 olarak kabul edilmi^tir, yani analiz edilen tiim homojenlik numunelerinde, ilgili yigin 

materyal iperisinde yer alan tiim parametrelerin tespit edilmesi; yigin materyalde yer almayan 

parametrelerin ise tespit edilememesi gerekmektedir. Homojenlik numunelerinin tamammda 
tiim parametreler i^in % 100 homojenlik ko§ulu saglanmi§tir.

§
"Nosema spp/nin Mikroskobik Te§hisi" Yeterlilik Deneyi i^in kullamlacak materyal TS EN 

ISO/IEC 17025 standardinda testier ile dogrulanmi§ olan TS EN ISO/IEC 17025 

standardinda Nosema spp. etkeni yoniinden pozitif olarak raporlanmi§ ergin an barsak 

i^erigi ile TS EN ISO/IEC 17025 standardinda negatifligi dogrulanmi^ brnekler 

kullamlmi§tir. Ergin an barsak i^erigi homojenatlari 5 ml’lik cam §i§e i^erisinde liyofilize 

edilmi§, biyogiivenlik ko§ullarina uygun olarak numune gdnderme kaplannda katihmcilara 
gonderilmi§tir.

Her katilimciya 5 adet liyofilize ergin ari barsak i^erigi numunesi gonderilmi^tir. Numune 

gruplarmm her birine 1, 2, 3. 4 ve 5 olmak uzere kodlar verilmi^tir.

..
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10 Negatif Negatif Negatif Negatif Uyumlu

11 Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Negatif12 Negatif Negatif Negatif Uyumlu

13 Negatif Negatif Negatif Negatif Uyumlu

14 Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
Pozitif15 Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

16 Negatif Negatif Negatif Negatif Uyumlu
17 Negatif Negatif Negatif Negatif Uyumlu

18 Negatif Negatif Negatif Negatif Uyumlu

19 Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
Pozitif Pozitif UyumluPozitif

Kararlilik

Kararlilik 1
NEGATIF NEGAT1F POZITIF POZITIF POZiTiFKararlilik 2
NEGATIF NEGATIF POZITIF POZlTlF POZITIF

Sayfa?/ 13

Liyofilize Ergin An Barsak i^erigi

1. Numune
NEGATIF

2. Numune
NEGATIF

3. Numune
POZITIF

4. Numune
POZITIF

5. Numune
POZITIF

1

Kararlilik 3
Table 3. Kararlik Testi Atanmi§ Degerler

Kararlilik ^ali^masi, ISO 13528 Standardi esas alinarak, numunelerin nakliye §irketine 

teslim edildigi gun, nakliye surecinde maruz kalinacak ko§ullara ve sonu? bildirim suresinin 

tamamlanmasi sonrasmda test materyalinin maruz kalacagi ko§ullara gore planlandi. Kararlilik 

^alismasi atanmi§ degerleri Tablo 1. KL003’un Yeterlilik Testi Atanmi§ Degerlerine gore 

planlanmi§tir.

Numunelerin nakliye $irketine (PTT Kargo) teslim edildigi gun hirer grup (5 adet liyofilize 

ergin an barsak i^erigi) Nosema spp.’nin Mikroskobik Te§hisi Test Kitiyle iki tekrarh olarak 

analiz edildi. Kararlilik testi i^in kabul kriteri % 100 olarak kabul edilmi§tir. Kararlilik 

numunelerinin tamaminda turn parametreler i<;in % 100 kararlilik ko$ulu saglanmi§tir.

EVKEM 24 PT008/1
Nosema spp nin Mikroskobik Te$hisi
Erzurum Veteriner Konlrol Enstitiisii Miidiirliigii

20 Pozitif
Tablo 2. Homojenlik Test Sonu^lan
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KARARLILIK TESTI -1

Negatif Negatif Negatif Uyumlu

Negatif Negatif Negatif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu
j

KARARLILIK TESTI -2

Negatif Negatif Negatif Uyumlu

Negatif Negatif Negatif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Say fa 8/13

Numune No l.Test 2. Test

Numune No l.Test 2. Test

i

Anaiiz sonucu bildiriminin tamamlanmasindan sonra tekrar kararlihk testi duzenlenmi§tir. Test 

gilnu hirer grup (5 adet liyofilize ergin an barsak i?erigi) Nosema spp.’nin Mikroskobik Te§hisi 

Test Kitiyle iki tekrarli olarak anaiiz edildi. Kararlihk testi i?in kabul kriteri % 100 olarak kabul

Liyofilize Ergin An Barsak 
Uerigi Test Numunesi - 1

Liyofilize Ergin An Barsak
Icerigi Test Numunesi - 2

Liyofilize Ergin An Barsak 
Icerigi Test Numunesi - 3

Liyofilize Ergin An Barsak 
icerigi Test Numunesi - 4

Liyofilize Ergin An Barsak 
Icerigi Test Numunesi - 5

Tablo 3. 2. Kararhk Testi Sonu^lan

Liyofilize Ergin An Barsak 
icerigi Test Numunesi - 5

Tablo 3. 1. Kararlik Testi Sonu^lan

Liyofilize Ergin An Barsak 
Icerigi Test Numunesi - 4

Liyofilize Ergin .An Barsak 
Icerigi Test Numunesi - 1

Liyofilize Ergin An Barsak 
Icerigi Test Numunesi - 3

Liyofilize Ergin An Barsak 
Uerigi Test Numunesi - 2

Beklenen 
Deger

Beklenen 
Deger

Uyumlu / 
Uyumsuz

Uyumlu / 
Uyumsuz

!

EVKEM/24/PT008/1
Nosema spp 'nin Mikroskobik Te^hisi
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitiisii Mudiirliigu

Nakliye siirecinde maruz kalinacak ko?ullar dikkate alinarak numunelerin turn katilimcilara 

ula?tigi gun tespit edilmesine muteakip kararlihk testi yapildi. Test gunii hirer grup (5 adet 

liyofilize ergin an barsak icerigi) Nosema spp.’nin Mikroskobik Teshisi Test Kitiyle iki tekrarli 

olarak anaiiz edildi. Kararlihk testi ipin kabul kriteri % 100 olarak kabul edilmi§tir. Kararlihk 

numunelerinin tamammda turn parametreler ipin % 100 kararlihk ko§ulu saglanmi§tir.
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KARARLILIK TESTI -3

Negatif Negatif UyumluNegatif

Negatif Negatif Negatif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Pozitif Pozitif Pozitif Uyumlu

Katilimcilardan

Analiz Formunun doldurulmasindan 22.11.2024sonra

Say fa 9/13

Numune No l.Test 2. Test

M

Liyofilize Ergin Ari Barsak 
leerigi Test Numunesi - 5

Tablo 3. 3. Kararlik Testi Sonu<;lari

edilmi§tir. Kararlilik numunelerinin tamammda turn parametreler i(?in % 100 kararlilik ko§ulu 
saglanmistir.

Liyofilize Ergin Ari Barsak 
l^erigi Test Numunesi - 4

Liyofilize Ergin An Barsak 
i?erigi Test Numunesi - 1

Liyofilize Ergin An Barsak 
Uerigi Test Numunesi - 2

Liyofilize Ergin An Barsak 
j^erigi Test Numunesi - 3

Beklenen 
Deger

Uyumlu / 
Uyumsuz

EVKEM/24/PT008 1
Nosema spp.’nin Mikroskobik Te§hisi
Erzurum Veteriner Komrol Enstilusu Miidiirlugii

Sonuc Formunun doldurulmasindan sonra 22.11.2024 tarihine kadar 

crzumnLvkci71arinioi inan.gov.tr adresine elektronik mail olarak, akabinde ise resmi yazi ile 
gondermeleri istenmi§tir.

Yeterlilik lest Numuneleri, 3 katilimciya 06.11.2024 tarihinde kargo aracihgi ile dagitima 

Qikarilmi^tir. Dagitim ulusal veya uluslararasi standartlarda belirtilen biyoguvenlik §artlanna 

uygun olarak gdnderilmi§tir. Numuneler soguk zincir §artlan altinda it? katli ambalaj sistemine 

gore gonderilmi§tir. Birinci kap sizdirmaz, burgu kapakli contah, ikinci kap dayamkh, su 

gey'irmez ve sizdirmaz strafor ve UQiincu kap ya da di§ kap; travma ve basing etkilerine dayamkli 
oluklu mukavvadir.

analiz sonu^larmi, https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/erzurum adresi 
Yeterlilik Deneyleri sekmesi, Analiz Sonu^ Bildirim Formu boliimimde eri§ime a(;ilan Nosema 

spp. 'nin Mikroskobik Te^hisi Sonus Bildirim Formunu doldurmalari ve belirtilen elektronik 

posta. belgenet resmi yazi§masi ve numune paketlerine dahil edilen YT-T-404.8 Nosema 
spp. 'nin Mikroskobik Te§hisi Test Katilimci Bilgilendirme Talimatiyla istenmi§tir.

an.gov.tr
https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/erzurum
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Liyofilize Ergin An Barsak I^erigi Test Numunesi

1 2 3 4 5

Pozitif Negatif Pozitif Pozitif Negatif

KL002 Negatif NegatifPozitif Pozitif Pozitif

KL003 Negatif Negatif Pozitif Pozitif Pozitif

Pozitif Negatif Pozitif Pozitif Negatif

Negatif NegatifKL002 Pozitif
Negatif Pozitif Pozitif

Katihmcilara ait degerlendirme sonu^lari a^agidaki tabloda belirtilmi§tir.

Katilimcilar

Say fa 10/13
a

SONUQLAR VE DEGERLENDIRME

_______ KL003_______
Tablo4. Katilimci Sonu^lari

3 katihmciya ait sonu^lar a§agidaki tabloda belirtilmi§tir. Sonu^lar katilimcilann bildirmi§ 

oldugu ^ekildedir.

EVKEM/24/PT008/1
Nosema spp. nin Mikroskobik Te?hisi
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitusii Mudurliigii

KL001
KL002
KL003

Pozitif
Negatif

Pozitif
Pozitif

I
Uy gun
Uygun
Uygun

Tabio 5. Katilimci Degerlendirme Sonu^lan

Katilimcilardan Gelen 
Sonuclar

KL001

Katihmcilara
Gdnderilen Atanmi§
_____Degerler_____

KL001

Liyofilize Ergin An Barsak I^erigi Test Numunesi
| 2

Uygun
Uygun
Uygun

3
Uygun
Uygun
Uygun

4
Uygun
Uygun
Uygun

5
Uygun
Uygun
Uygun

Katilimcilardan Nosema spp.'nin Mikroskobik Te^hisi Yeterlilik Deneyi i^in gdnderilmi§ olan 

numuneleri metotlarma uygun ticari boya ile analiz etmeleri istenmi$tir. Analiz sonucunu 

Pozitif/Negatif olarak Analiz Sonuc Bildirim Formu’na kaydetmeleri istenmi§tir. Yeterlilik 

testine katilim ba§vurusu yapan 3 katilimci/laboratuvar sonu^larini bildirmi§tir. Her bir 

katilimcimn analiz ettigi parametreye ili§kin sonu^lan beklenen sonu^larla aym olanlar 

'UYGUN' olarak degerlendirilmi§tir.
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Katihmcilara ait ba§an oram a$agidaki tabloda verilmi§tir.

Bcklenen Sonu?
Numune No

KL001 KL002 KL003

Pozitif Pozitif Negatif 3 3 %100

Negatif Negatif Negatif 3 3 %100

Pozitif Pozitif Pozitif 3 3 %100

Pozitif Negatif Pozitif 2 3 %100

Negatif Pozitif Pozitif 3 3 %100

Natif Boyama 2
1

Sayfa 11 / 13

ANALIZ BILGiLERiNIN DEGERLENDIRiLMESi

Analiz Metodu (Kullanilan Ticari Kit) Katilimci Laboratuvar Sayisi

SONU^LARIN iSTATISTIKSEL DEGERLENDIRiLMESi

Analiz Sonuc; Bildirim Formuyla birlikte doldurulmasi istenen analiz metod ve ticari kit bilgileri 

katilimcilarin tamami tarafindan doldurularak gbnderilmi^tir. Katilimcilarm beyanlari 

dogrultusunda bilgiler dzetlenerek asagidaki tabloda sunulmii^tur.

Katilimcilarm 2’si Nosema App.’nin Mikroskobik Te§hisi analiz metodundan akredite 

oldugunu; 1 "i akredite olmadigini bildirmi§tir.

Giemsa ( Merck)

Tablo 7. Katihmcilara ait Kullanilan Ticari Kit Markalari Sayilari

Uygun Sonu? 
Sayisi (adet)

Toplam Sonuc
Sayisi (adet)

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitusii Mudiirlugu tarafindan belirlenen atanmi§ degerler. 

Nosemosis Ulusal Referans Laboratuvari olan Samsun Veteriner Kontrol Enstitusii Mudiirlugu 

tarafindan validasyon amaciyla gonderilen analiz sonu^lanyla %100 uyumlu oldugu 

gdriilmustur.

EVKEM 24/PT008/1
Nosema spp. nin Mikroskobik Tejhisi
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitusii Mudurliigii

Ba$ari Oram 

(%)
Liyofilize Ergin An 
Barsak l^erigi Test 

Numunesi - 1
Liyofilize Ergin An
Barsak l^erigi Test

____ Numunesi - 2
Liyofilize Ergin An
Barsak Rerigi Test

Numunesi - 3
Liyofilize Ergin An
Barsak Rerigi Test

Numunesi - 4
Liyofilize Ergin An
Barsak l^erigi Test

____ Numunesi - 5
Tablo 6. Katilimci Ba§an Oram

Nosema spp. nin Mikroskobik Te§hisi Testi ile analizi yapma ve raporlama yetkisine sahip 

toplam 3 katilimcidan olu§an EVKEM/24/PT008/1 yeterlilik deney turu kodlu Nosema spp.’nin 

Mikroskobik l eshisi ile yeterlilik deney turu sonu^lan tek a§amada degerlendirilmi§tir.
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2. Numune Hazirlama

3. MATERYALLER

EKIPMAN4.

Say fa 12/13

GOZLEMLER

" Fabio 4 ve lablo 5 de, Katilimci Degerlendirme Sonu^lari’nda bildirildigi iizere turn 

katilimcilar atanmi§ degerler ile %100 uyum olarak ba^anli sonu^ elde ettikleri gdriilmu§tur.

a) Hazirlama talimatina uyulmamasi:

Her YT materyali i^in katihmcilara gonderilen Katilimci Bilgilendirme Talimati’na 
uygulanmasi gerekmektedir.

b) Etiket bilgilerinin kari§tirilmasi:

Analiz sirasmda analiz yapan personel tarafindan etiket bilgilerinin hatali olarak 

siralanmasi sonuplarin yanh§ bildirilmesine neden olabilir.
c) Capraz bula§ma:

Gonderilen 3 grup Yeterlilik Test Materyali'nin ayn pali§ilmasi olasi kontaminasyonu 
dnler.

EVKEM'24 PT008 1
Nosema spp nin Mikroskobik Te$hisi
Erzurum Veierincr Kontrol Enstitusii Miidurlugu

Kimyasal. ayirap, kit gibi analizi dogrudan etkileyen malzemelerin son kullanim tarihleri 
sonuclan dogrudan etkilemektedir.

Analizi yaparken kullanilan pipet, santrifuj, vortex gibi cihazlarin kalibrasyonlari ve 

performans kontrolleri sonuclan dogrudan etkilemektedir.

UYGUN OLMAYAN ANALIZ SONU^LARININ OLASI NEDENLERI

1. Yeterlilik Test Materyali
a) Yeterlilik Test Materyalinin kontroliinun yapilmamasi:

Teslim alman test materyalinde ve/veya ambalajinda hasar tespitinin (dagitim 

esnasinda olasi dokiilme, kirilma, bula§ma vb. durumlar i^in) yapilmasi gerekmektedir.

b) Yeterlilik Test Materyalinin Teslim Edilmemesi:

Katilimci laboratuvarlarm a ve b maddelerindeki olumsuzluklarin tespiti halinde 

elektronik posta ile katihmcilara gonderilen YT-F-406 Numune Takip Formu 

EVKEM/24/PT008-l’nu gerekceleriyle birlikte doldurulup geri bildirim yapmalari 
gerekmektedir.
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5. METOT VE PERSONEL YETERLILlGt

?i

1-
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SONUCLARA ITIRAZ

REFERANSLAR

EVKEM'24 PT008/I
Nosema spp.’nin Mikroskobik Tejhisi
Erzurum Veteriner Konlrol Enstitusil Mudurliigii

Nosema spp.'mn Mikroskobik Teshisi adh yeterlilik deney turu Sonu^ Raporuna itiraz 

29.11.2024 ile 13.12.2024 tarihleri arasinda kurum web sitesinde yayimlanan F.404 Mu§teri 

Istek ve §ikayetleri Takip Formu ile yapilacaktir. Form doldurularak islak veya elektronik 

imzaii nushasimn mail veya resmi yazi ile iletilmesi durumunda gerekli incelemeler 
yapilacaktir.

TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi I^in Genel $artlar 

ISO 13528 Statistical Methods For Use in Proficiency Testing By Inter laboratory 
Comparisons.

1 icari Kite ait metodun a§amalarma tarn uyulmamasi yanh§ sonu^lara neden olabilir. 

Analize ait validasyon Qali^malarimn tamamlanmami§ olmasi, olasi hatalar i^in dnem te§kil 

etmektedir. Personelin egitimi ve yetkilendirilmesinde meydana gelen eksiklikler sonu^lan 
dogrudan etkileyebilmektedir.


