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KUDUZ TESHIS LABORATUVARI NUMUNE
KABUL TALIMATI

1. AMAG

Bu talimatin amact; SVKE Mudurlugu tarafindan «“Ts EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarinin Yeterliligi icin Genel Sartlar’ Standardina uygun olarak olusturulan sistemde,
Kuduz Teshis Laboratuvari numune kabul kriterlerinin tanimlanmasidir.

2. KAPSAM

Bu talimat SVKE'ne kuduz tanisi icin gelen numunelerin kabul kriterlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

o Kuduz Teshis Laboratuvari vé Numune Kabul Raporlama Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili
analizlarin yapiimasi ve sonucun raporlanmasindan sorumludur.

4. TANIMLAR

5. iLGiLi DOKUMANLAR VE VERILER

e Marazi madde génderme protokolu F.405
e Kayitlarin Kontrolli Proseduru P.413
e Atk imha Talimati T.5002

6. TALIMATIN UYGULANISI

Kuduz Teshis Laboratuvarina gelen her tarld materyal, muayeneye alinmadan énce, laboratuvar
sartlarinda muayeneyi yapacak kisi (ler) tarafindan ilgili SOP’larda belirtildigi sekilde tum koruyucu

tedbirler alinir.

e Teshis ve kontrol amaci ile gelen materyale ait ambalajli kolinin (kokusma nedeni ile
muayenesi istenen materyal dahil) soduk zincir sartlarina uyup uymadig! kontrol edilmeli,
uygun olaniar kabul edilmelidir. Koli icerigi sizdirmaz nitelikte olmalidir. icerisinde yeteri
miktarda kapall devre buz aklsu pulunmalidir. Tuzlanmis, formol icerisine konulmus,

dekulmis vs. islem gormus materyal kabul ediimez.

« Beyin Numunesi: Teghis ve kontrol amaci ile sartlar uygun oldugu takdirde kuduz stpheli bir
hayvana ait kafatasi acildiktan sonra beynin yarisl sizdirmaz kap igerisinde alinmalidir. Eger
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bu mumkin degilse kafa bitiin olarak sizdirmaz kap igerisine konulmalidir (kedi, kuiguk kopek,
gelincik vs. gibi kiicuk hayvanlar batun olarak génderilebilir). En kisa surede soguk zincir
sartlarina uygun olarak gonderilmelidir.

KUDUZ TESHIS LABORATUVARI NUMUNE
KABUL TALIMATI

7. KAYITLAR

Bu talimatin uygulanmasi sonucu ortaya ¢ikan kayitlar, Kayitlarin Kontrolii Prosediiri gore
saklanir.

8. DAGITIM
e Web sayfasi lizerinden tiim miisterilere

« Numune Kabul ve Raporlama Birimi
e Kuduz Laboratuvari
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