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Bu talimatin amaci; SVKE Mudurlagl tarafindan “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarinin Yeterliligi icin Genel Sartlar” Standardina uygun olarak olusturulan sistemde,
Seroloji Laboratuvari numune kabul kriterlerinin tanimlanmasidir.

2. KAPSAM
Bu talimat SVKE’'ne serolojik tani igin gelen numunelerin kabul kriterlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

o Seroloji Laboratuvari ve Numune Kabul Raporlama Birimi, numunelerin kabul/reddi, ilgili
analizlerin yapiimasi ve sonucun raporlanmasindan sorumliudur.

4. TANIMLAR

5. iLGiLi DOKUMANLAR VE VERILER

e Marazi madde génderme protokol F.405
o Kayitlarin Kontrolti Prosedurl . P.413
o Atk imha Talimati T.5002

6. TALIMATIN UYGULANISI

Numuneler, Veteriner Hekim'in hastalik hakkindaki anamnez bilgileri, klinik bulgular ve yapilmi$
ise otopsi bulgularinin yazildigr muayene protokolt ile birlikte gonderilmelidir. Gonderilen numuneler
ayn ayri alinip, tzerlerine etiket bilgileri eksiksiz yaziimaldir.

6.1. Serumda antikor aranan testler (RBPT, CET ve Ab ELISA testleri gibi) iin alinacak olan kan
numunesi, katkisiz veya pihtilagsmay! aktive eden madde (clot activator) katkili tiplere alinmali ve
kan alindiktan sonra yaklagik bir saat sureyle 45 derece agiyla hareketsiz birakiimalidir.
Laboratuvara ayni gin ulastinlamayacaksa birkag guin igin +4 “C’de, uzun stireler igin porsiyonlayip
-20 °C'de muhafaza edilmelidir.

6.2. Gamma interferon ELISA testleri igin alinacak kan numuneleri ise Lithyum-Heparin katkili
tiiplere alinmali ve en ge¢ 12 saat icinde laboratuvara ulastirimahdir. Kan ornekleri alindiktan
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laboratuvara ulasana kadar oda Isisinda muhafaza edilmelidir.

6.3. Enterotoksemi toksinlerinin analizi igin, iginde igerik bulunan ortalama 20 cm. uzunlugundaki
ince barsak 6rnedi veya en az 2 ml. miktarindaki icerik ornegi laboratuvara mimkinse ayni gun
icinde ulastinimalidir. Bu mumkdn degilse sézkonusu numuneler soguk zincir sartlarina uyularak
kokusmaya mahal vermeden en kisa stirede gonderilmelidir.

6.4. Atik fotis. fotiis mide iceridi, plasenta, fotise otopsi uygulanmis ise lezyonlu karaciger,
akciger, dalak, bobrek asepsi-antisepsi kurallarina uygun olarak alinmali, taze kadavradan alinip
soduk zincirde en kisa stirede laboratuvara ulastinimalidir. Numuneler kisa_bir middet bekletilecek
ise % 50 steril gliserinli FTS icerisinde soguk sartlarda muhafaza edilmelidir. Numune kabi_ve
ambalaj sizdirmaz, kinlmaz ézellikte olmali, stipheli materyalin cevreyi kontamine etmesine mahal
verilmemelidir. Numuneler silinmeyen kalem ile etiketlenerek marazi madde génderme protokold ile
birlikte gbéndermelidir.

Rapor sonucunun génderiimesinden 5 giin sonra Atik Kontrol Prosedirinde belirtildigi sekilde
imha edilirler. Laboratuvara istenilen sartlarda uygun olarak gelen numuneler bakteriyolojik muayene
sonucuna kadar buzdolabinda (+4 - +8 °C lerde) muhafaza edilir. Rapor yazimindan sonra ilgili
numune ihrak finninda imha edilir.

7. KAYITLAR

Bu talimatin uygulanmasi sohucu ortaya cikan kayitlar, Kayitlarin Kontrolii Prosediirii goére
saklanir.

8. DAGITIM

o Web sayfasi lizerinden tim mdsterilere
e Numune Kabul ve Raporlama Birimine
o Seroloji Laboratuvari Personeline
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